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ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Pemeriksaan jumlah trombosit digunakan untuk penegakan 

diagnosis penyakit dan pemeriksaan hemostasis. Pemeriksaan ini dilakukan 

melalui tiga tahap yaitu pra analitik, analitik dan pasca analitik. Kesalahan yang 

sering terjadi pada tahap pra analitik adalah lamanya penundaan pemeriksaan 

yang dapat menyebabkan perubahan bentuk sel darah. Penundaan pemeriksaan 

menyebabkan penurunan jumlah trombosit secara signifikan sehingga 

berpengaruh dalam proses pembekuan darah. Penundaan pemeriksaan dapat 

dilakukan dengan cara menyimpan sampel pada suhu kulkas (2-4⁰C) yang 

berfungsi untuk menjaga metabolisme trombosit agar tidak terjadi agregasi dan 

adhesi. Tujuan Penelitian: Mengetahui pengaruh kondisi penyimpanan darah 

Ethylene Diamine Tetraacetic Acid (EDTA) terhadap jumlah trombosit metode 

hematology analyzer. Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan 

adalah systematic review dengan pencarian literatur menggunakan metode PICO 

dari database Google Scholar, DOAJ dan PubMed NCBI. Hasil Penelitian: 

Penundaan pemeriksaan jumlah trombosit di suhu ruang (18-22⁰C) selama 6 jam 

memiliki nilai Difference of Mean 9.0%, sedangkan penundaan selama 24 jam di 

suhu kulkas (2-4⁰C) memiliki nilai Difference of Mean 11% yang melebihi batas 

Clinically Significant Difference in Percentage untuk pemeriksaan trombosit yaitu 

8.5%. Simpulan: Terdapat pengaruh yang signifikan kondisi penyimpanan darah 

EDTA pada pemeriksaan jumlah trombosit penundaan 6 jam pada penyimpanan 

suhu ruang (18-22⁰C) dan penundaan 24 jam pada suhu kulkas (2-4⁰C). Saran: 

Bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian secara langsung tentang 

kondisi penyimpanan darah EDTA terhadap jumlah trombosit dengan rentang 

waktu penundan pemeriksaan minimal 2 jam dengan memperhatikan cara 

pengambilan sampel dan penyimpanan sampel. 
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PENDAHULUAN  

Laboratorium klinik 

kesehatan umumnya melakukan 

pelayanan pemeriksaan spesimen 

klinik di bidang kimia klinik, 

mikrobiologi klinik, parasitologi 

klinik, imunologi klinik dan 

hematologi. Pemeriksaan 

hematologi merupakan salah satu 

pemeriksaan yang paling sering 

dilakukan untuk membantu 

penegakan diagnosis salah satu 

contohnya pemeriksaan jumlah 

trombosit.  

Pemeriksaan hitung jumlah 

trombosit merupakan salah satu 

pemeriksaan yang penting dalam 

penegakan diagnosis. Hal 

tersebut dapat terjadi jika dalam 

mengerjakan sampel sesuai 

dengan tahapan pemeriksaan. 

Pemeriksaan ini dilakukan 

melalui tiga tahap yaitu pra 

analitik, analitik dan pasca 

analitik. Kesalahan pada tahapan 

pra analitik presentasenya 61%, 

tahap analitik 25% dan 14% 

tahapan  pasca analitik (Sutedjo, 

2008). Faktor kesalahan pada 

tahapan pra analitik dapat 

diminimalisir dengan 

memperhatikan cara persiapan 

pasien, pengambilan sampel dan 

penanganan sampel 

(Gandasoebrata, 2008).   

Pengambilan dan 

penanganan sampel darah untuk 

pemeriksaan hitung jumlah 

trombosit harus dilakukan 

dengan benar dan harus segera 

mungkin diperiksa. Menurut 

Gandasoebrata (2013) 

penyimpanan bahan pemeriksaan 

perlu memperhatikan stabilitas 

sampel. Suhu dan lamanya waktu 

penyimpanan dapat berpengaruh 

pada hasil pemeriksaan. Batas 

waktu pemeriksaan darah EDTA 

untuk jumlah trombosit adalah 1 

jam pada suhu kamar (Wirawan, 

2011). Apabila dilakukan 

penundaan pemeriksaan 

sebaiknya darah dengan 

atikoagulan EDTA disimpan 

pada suhu 4⁰C, suhu ini berfungsi 

untuk menjaga metabolisme 

trombosit agar tidak terjadi 

agregasi dan adhesi, sehingga 

trombosit akan stabil dalam 

penyimpanannya selama 24 jam 

(Gandasoebrata, 2013). 

Berdasarkan studi pustaka 

yang telah dilakukan maka 

penelitian yang menggunakan 

pendekatan dengan systematic 

review ini penting dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh 

kondisi penyimpanan darah 

Ethylene Diamine Tetraacetic 

Acid (EDTA) terhadap jumlah 

trombosit metode hematology 

analyzer. 

 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian ini 

adalah systematic review, metode 

ini merupakan metodelogi 

penelitian atau riset tertentu dan 

pengembangan yang dilakukan 

untuk mengumpulkan serta 

mengevaluasi penelitian yang 

terkait pada topik tertentu yang 

bertujuan untuk mengidentifikasi, 

mengkaji, mengevaluasi, dan 

menafsirkan semua penelitian 

yang tersedia dengan bidang 

topik fenomena yang menarik, 

dengan pertanyaan penelitian 

tertentu yang relevan (Triandini, 

et al., 2019). 



Penelitan ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kuantitatif 

dengan mencari literatur berupa 

jurnal menggunakan metode 

pencarian PICO dimana P 

(Population or Patient or 

Problem) adalah darah, I 

(Intervention) adalah suhu ruang, 

C (Comparison) adalah suhu 

kulkas, O (Outcome) adalah 

jumlah trombosit. Jurnal yang 

didapatkan diseleksi sesuai 

dengan kriteria penelitian, 

dimana jurnal yang digunakan 

yaitu jurnal yang memiliki data 

pemeriksaan trombosit segera 

dan dilakukan penundaan suhu 

kulkas (2-4⁰C) dan suhu ruang 

(18-22⁰C), kemudian jurnal yang 

sesuai dikelompokkan 

berdasarkan topik yang akan 

dibahas dan disajikan dalam 

bentuk tabel, pembahasan 

dijabarkan dan diperkuat dengan 

teori sehingga didapatkan suatu 

kesimpulan. 

 

HASIL 

Hasil penelitian ini 

didapatkan dengan cara 

penelusuran literatur melalui 

internet yang berupa jurnal 

elektronik diperoleh dari tiga 

database yaitu Google Scholar, 

DOAJ dan PubMed NCBI  

dengan menggunakan jurnal 

penerbitan 10 tahun, jurnal yang 

full text. Dari pencarian literatur 

ditemukan 10 jurnal yang 

masing-masing melakukan 

penundaan pemeriksaan di suhu 

ruang (18-22⁰C) dan suhu kulkas 

(2-4⁰C). dari jurnal yang 

ditemukan masing-masing 

memiliki pokok pembahasan 

dalam penundaan pemeriksaan 

jumlah trombosit dimana setiap 

jurnal melakukan penundaan 6, 8 

dan 24 jam, kemudian dijadikan 

tabel penundaan pemeriksaan di 

suhu ruang (18-22⁰C) dan suhu 

kulkas (2-4⁰C).  

 

PEMBAHASAN  

1. Pengaruh penundaan 

pemeriksaan di suhu ruang 

(18-22oC) pada jumlah 

trombosit menggunakan 

tabung vacutainer K2EDTA 

 Berdasarkan telaah jurnal 

yang didapatkan beberapa jurnal 

membahas pengaruh penundaan 

pemeriksaan jumlah trombosit 

pada suhu ruang yang disajikan 

dalam Tabel 1. dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1. Hasil Penundaan Pemeriksaan Suhu Ruang 

Peneliti 

(Tahun) 

Penundaan 

Pemeriksaan 

Suhu Ruang (18-

22oC) 

Mean 

(103sel/µL) 

Difference 

of Mean 

(%) 

Clinically 

Significant 

Difference in 

Percentage 

Demmika, 

et al., (2017) 

0 jam 277 - 

8.5% 

6 jam 252 9.0% 

24 jam 242 12% 

Jasmijn, et al., 

(2017) 

0 jam 249.1 - 

6 jam 243.44 2.2% 

8 jam 242.96 2.4% 

24 jam 244 2.0% 

Massimo, et 

al., (2015) 

0 jam 262 - 

6 jam 262.69 0.2% 

24 jam 252.31 3.6% 

Erzsebet, et 

al., (2016) 

0 jam 257.38 - 

8 jam 240.05 6.7% 

24 jam 227.94 11% 

Narges, et al., 

(2012) 

0 jam 226.41 - 

24 jam 226.75 0.1% 

Turan, et al., 

(2011) 

0 jam 257 - 

24 jam 258 0.3% 

Tabel 1. hasil Difference of 

Mean (%) didapatkan dari 

perhitungan hasil mean 0 jam 

dikurangi hasil mean penundaan 

pemeriksaan jumlah trombosit 

dikali 100, kemudian Difference 

of Mean yang didapatkan di 

bandingkan dengan nilai 

Clinically Significant Difference 

in Percentage yang bersumber 

dari Guidelines of the German 

Medical Association on Quality 

Assurance in Medical Laboratory 

Testing (Berlin, 2015). 

Penelitian dari Demmika, et 

al., (2017) dan Erzsebet, et al., 

(2016) memiliki hasil Difference 

of Mean (%) yang melebihi nilai 

Clinically Significant Difference 

in Percentage pemeriksaan 

jumlah trombosit yaitu 8.5% 

pada penundaan pemeriksaan 6 

jam, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terjadi pengaruh 

signifikan secara klinis. Selain 

dari waktu pemeriksaan suhu 

penyimpanan juga perlu 

diperhatikan. Perbedaan suhu 

bisa menyebabkan hasil 

penelitian yang berbeda. Hal ini 

dikarenakan pada dasarnya darah 

dengan antikoagulan apabila 

tidak segera diperiksa akan 

menyebabkan perubahan 

morfologi pada sel darah 

(Josefsson, et al., 2007). Menurut 

Ho (1995) bahwa suhu 

penyimpanan sampel dan 

perbedaan waktu inkubasi yang 

tidak tepat dapat mempengaruhi 

jumlah trombosit dan konsentrasi 

hemoglobin. Penyimpanan 

sampel di suhu ruang yang 

melebihi anjuran penyimpanan 

akan menyebabkan perubahan 

morfologi trombosit sehingga 



mempengaruhi hasil pemeriksaan 

(Qi, et al., 2001). 

Sel trombosit akan terus 

aktif melakukan metabolisme 

jika disimpan pada suhu ruang. 

Hasil metabolisme tersebut 

adalah akumulasi laktat dan 

penurunan pH. Trombosit yang 

memiliki pH dibawah 6,0–6,2 

akan menyebabkan ketahanan 

trombosit menurun karena 

trombosit melepaskan isi granul 

berupa ADP dan isi sel yang 

berfungsi menghasilkan energi, 

selain itu penundaan pemeriksaan 

mengakibatkan sel trombosit 

mengalami perbesaran dan 

disintegrasi. Pengaruh lama 

pendiaman dapat menyebabkan 

trombosit mengumpul dan 

membengkak kemudian pecah 

menjadi fragmen-fragmen yang 

berukuran lebih kecil dari 

trombosit, sehingga saat 

dilakukan pemeriksaan di alat 

hematologi analyzer tidak 

terhitung sebagai sel trombosit, 

selain itu pengaruh lama 

pendiaman menyebabkan 

trombosit mengalami perbesaran 

dan kerusakan. Penyimpanan 

trombosit yang dilakukan di suhu 

ruang, secara progresif trombosit 

akan kehilangan asam sialat di 

glikoprotein pada permukaan 

trombosit sehingga dapat 

mempermudah perlekatan antar 

trombosit. Trombosit juga 

mempunyai sifat adhesi yang 

mempermudah trombosit 

menempel pada permukaan 

benda asing pada sampel yang 

ditunda sehingga hasil 

pemeriksaan menjadi rendah 

(Josefsson, et al., 2007). 

 

2. Pengaruh penundaan 

pemeriksaan di suhu kulkas (2-

6oC) pada jumlah trombosit 

menggunakan tabung 

vacutainer K2EDTA   

 Berdasarkan telaah jurnal 

yang telah dilakukan didapatkan 

beberapa jurnal membahas 

pengaruh penundaan 

pemeriksaan jumlah trombosit 

pada suhu kulkas (2-6oC) 

disajikan pada Tabel 2. dibawah 

ini:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2. Hasil Penundaan Pemeriksaan Suhu Kulkas 

Peneliti 

(Tahun) 

Penundaan 

Pemeriksaan 

Suhu Kulkas 

 (2-6oC) 

Mean 

(103sel/µL) 

Difference 

of Mean 

(%) 

Clinically 

Significant 

Difference in 

Percentage 

Massimo, 

et al., (2015) 

0 jam 262 - 

8.5% 

6 jam 252.31 3.6% 

24 jam 249.81 4% 

Turan, 

et  al.,(2011) 

0 jam 257 - 

24 jam 247 3.9% 

Jasmijn, 

et al., (2017) 

0 jam 249.1 - 

6 jam 243.6 2.2% 

8 jam 242.8 2.5% 

24 jam 239.95 3.6% 

Erzsebet, 

et al.,(2016) 

0 jam 271.73 - 

8 jam 272.80 0.4% 

24 jam 280.26 3.1% 

Demmika, 

et al., (2017) 

0 jam 277 - 

6 jam 270 2.5% 

24 jam 240 13.3% 

Sajid, 

et al.,(2018) 

0 jam 335.59 - 
7.5% 

6 jam 348.12 3.7% 

Dari Tabel 2. penelitian 

Demmika, et al., (2017) memiliki 

hasil Difference of Mean 

melebihi ketetapan nilai 

Clinically Significant Difference 

in Percentage untuk pemeriksaan 

jumlah trombosit yaitu 8.5% 

pada penundaan pemeriksaan 24 

jam, sehingga dapat disimpulkan 

terjadi pengaruh signifikan secara 

klinis. Menurut rekomendasi dari 

International Council for 

Standardization of Haemotology 

(ICSH) untuk pemeriksaan 

dengan penundaan sampel 

maksimal penyimpanan 24 jam 

pada suhu 2-6⁰C. Menurut 

Meinkoth (2007) perbedaan hasil 

penelitian bisa disebabkan karena 

akurasi pengujian sampel 

tergantung pada bagaimana 

sampel dikumpulkan, kemudian 

bagaimana sampel darah 

ditangani hingga sampel sampai 

ke laboratorium dan akhirnya 

kemekanisme bagaimana tes 

dikerjakan. Selain itu kondisi 

sampel dikeluarkan dari kulkas 

yang tidak dilakukan 

penyeimbangan suhu ruangan, 

kemudian kondisi suhu 

penyimpanan sampel yang tidak 

sesuai. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis 

data yang telah dilakukan dari 

telaah jurnal diperoleh simpulan 

bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan pada pemeriksaan 

jumlah trombosit penundaan 6 

jam, 8 jam dan 24 jam 

penyimpanan suhu ruang (18-

22⁰C) dan penundaan 24 jam 

pada penyimpanan suhu kulkas 

(2-4⁰C).    



 

SARAN 

Berdasarkan simpulan di 

atas selanjutnya perlu  dilakukan 

penelitian secara langsung 

dengan rentang waktu penundaan 

pemeriksaan jumlah trombosit 

minimal 2 jam, dengan 

memperhatikan stabilitas sampel 

untuk penundaan pemeriksaan di 

suhu ruang dilakukan 

pengukuran kurang dari 6 jam, di 

suhu kulkas kurang dari 24 jam. 
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